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Resumen 

 

En nuestra vida y nuestro entorno laboral, nos encontramos con adversidades que 

requieren soluciones basadas en las habilidades adquiridas a lo largo de nuestra formación 

profesional.  Hoy, planteamos nuestro proyecto de grado en dar solución a una necesidad 

puntual que requiere una empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas. 

 

 

 

Basados en el campo de acción del  análisis de datos forenses, vemos la necesidad de 

crear un prototipo de  una cabina de flujo laminar horizontal adecuada a ciertas 

características que puedan cubrir con unos parámetros de seguridad y fiabilidad para que 

dicha compañía pueda añadir algo más de valor a sus servicios actualmente ofrecidos, así 

mismo, buscamos que la empresa logre crecer mucho más, desde su fundación en el año 

2020 se quiere mejorar y por medio de estos avances logramos aprender de un nuevo 

proceso y seguir implementando más herramientas que puedan mejorar su calidad de 

servicio. 

  



 

  

Introducción 

En nuestro entorno de vida cotidiana y laboral siempre encontramos obstáculos los cuales   

debemos afrontar de la mejor manera   y buscar soluciones donde logremos realizar procesos de 

mejoras continuas en una gran cantidad de ambientes. En esta oportunidad   queremos dar 

solución a una necesidad que presenta la empresa   SERVERS MARKET, un emprendimiento 

que busca ampliar su portafolio comercial de tal manera que se puedan ofrecer nuevos servicios 

con una viabilidad integra en cuanto a garantías de los procesos a incorporar.   Por tal motivo 

hemos decidido como proyecto de grado implementar un diseño y la construcción de una cabina 

de flujo laminar horizontal, la cual le va a permitir a la compañía adentrarse en la industria de la 

recuperación de datos con todos los estándares necesarios para estos procesos.  

Según nuestro diseño buscamos   fabricarla desde cero bajo lineamientos óptimos de 

funcionamiento según los requerimientos que busca la compañía, ahora bien, teniendo en cuenta   

nuestra fabricación damos como beneficio para la empresa el poder tener su propia maquinaria a 

un bajo costo de recursos cumpliendo los mismos estándares que tendría una cabina adquirida 

en un laboratorio especializado. 

  

Este proyecto hace uso de herramientas de análisis que nos van a permitir evidenciar con 

pruebas de funcionamiento las medidas o requerimientos necesarios para obtener un proyecto 

viable respecto a resultados,  el funcionamiento eléctrico de ella según nuestro diseño y  el flujo 

de aire necesario que se necesita para lograr una pared resistente  en la cual logremos aislar las 

partículas contaminantes de nuestra cámara de trabajo donde se realizaran desarme de discos 

duros  para cualquier tipo de intervención. 

 

Dentro de nuestras fases ejecutadas en esta propuesta se evidenciarán diferentes diseños, de 

los cuales se tomará el más determinante según la necesidad y logremos el objetivo propuesto 

reduciendo costos hasta donde se nos permita
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Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

 

En este capítulo evidenciaremos el diagnóstico general de la información requerida 

para dar solución a este problema. Analizamos los presupuestos obtenidos respecto a la 

adquisición de un elemento de esta categoría y a su vez ajustamos las necesidades de la 

empresa de tal forma que se pueda dar viabilidad al proyecto cumpliendo con los 

planteamientos y requerimientos plasmados a lo largo de este documento. 

 

 

 

1.1 Antecedentes. 

Como antecedentes para esta investigación se tuvieron en cuenta diferentes opiniones 

literarias que tienen relación a nuestro contexto; fabricación de una cabina de flujo laminar 

para operaciones de mantenimiento en discos duros en la recuperación de datos’; donde 

realizamos un análisis y se obtienen ideas para nuestro proyecto de la investigación en 

mención a continuación; En el contexto académico, Diego. J (2015) en sus tesis para la 

obtención de su grado académico en la universidad técnica Cotopaxi de ecuador titulado 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS CÁMARA DE FLUJO LAMINAR E INCUBACIÓN DEL 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN” nos demuestra la 

manera adecuada de crea un manual con todas las características de una cabina de flujo 

laminar, en este caso de un laboratorio de biotecnología,  demostrando diferentes tipos de 

cabinas de flujo laminar y definición de los componentes principales en la misma. 

 

 

Por otro lado, Miguel. S et al. (2006).  En el artículo “Procedimiento metodológico 

para el cálculo de normas de trabajo  de los operadores de cabinas de flujo laminar en la 

propagación masiva de  plantas  in  vitro” nos habla de cómo implementar normas de 
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trabajo dentro de una cabina de flujo laminar por medio de técnicas de estudio y tiempos 

logrando determinar el método de trabajo en la línea de plantas. 

Los procedentes mencionados anteriormente aportan referentes metodológicos y 

conceptuales importantes a la investigación ya que tienen en común como resaltar el diseño de 

una fabricación y aspectos necesarios a tener en cuenta para la pruebas de funcionamiento de la 

cabina de flujo laminar e información de la manipulación de los componentes de la cabina de 

flujo laminar. 

 

 

 

1.2 Formulación del problema de investigación. 

El planteamiento inicial de esta investigación surge a raíz de una necesidad que requiere la 

empresa SERVERS MARKET, es una empresa la cual fue fundada en diciembre del año 2020. 

La cual ha venido creciendo de manera satisfactoria, detalle que impulsa a implementar nuevos 

servicios técnicos que no van a requerir participación por parte de terceros que pueden reducir 

sustancialmente las ganancias de una operación, buscando así reducir tiempos de entrega y 

aumentar considerablemente las utilidades obtenidas en cada uno de estos procesos.  

 

En el proceso de investigación de precios sobre la cabina de flujo laminar se obtienen 

cotizaciones con presupuestos muy elevados, por esta razón se decide optar por la opción de 

fabricar una cabina de flujo laminar adecuándola a las necesidades que requiere dicha compañía. 

 

En relación con los mencionado, Cienytec (2019,2020) Demuestra los elementos que debe 

llevar una cabina de flujo, en su caso una de bioseguridad. Teniendo en cuenta simbología y 

paneles de control según su requerimiento, ya que esta fue fabricada por ellos mismos entregan 

como información adicional un documento público donde se evidencia la información necesaria 

para la elaboración de una cabina de flujo laminar paso por paso. Por otro lado, Laura. T (2018-

2) refiere como uno de los componentes más importantes de una cabina la utilización de un filtro 
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HEPA que pueda ser monitoreado con regularidad para prevenir posibles variaciones en la 

separación de partículas contaminantes que puedan afectar de cualquier modo la toma de 

muestras o la manipulación de elementos prioritarios en centros hospitalarios 

 

Estos criterios nos permiten denotar la importancia que tiene una cabina de flujo 

laminar en las diferentes áreas laborales sea en laboratorios o también en los hospitales es 

una máquina que tiene como objetivo mantener áreas limpias de impurezas que puedan 

alterar de cualquier modo el buen proceder organizacional y técnico de este tipo de 

procesos 

La empresa SERVERS MARKET quiere implementar esta herramienta de trabajo ya 

que como se ha mencionado anteriormente, se han manejado en áreas que no tienen nada 

que ver con el mantenimiento de discos duros. Actualmente son pocas empresas las que 

utilizan este tipo de infraestructura en la manipulación de procesos informáticos, por lo 

mismo se encuentra un camino con una viabilidad relevante para la empresa el diseñar y 

fabricar este producto para poder incursionar o adicionar dichos procesos a su portafolio. 

 

Teniendo presente el problema planteado surgen las siguientes preguntas:  

 

- ¿Cómo diseñar una cabina de flujo laminar para la reparación de discos duros? 

- ¿Porque realizar la fabricación de una cabina de flujo laminar para la recuperación 

de datos en discos duros con averías en piezas mecánicas? 

 

 

 

 

1.3 Justificación. 

En la actualidad cuando nos referimos a uno de los activos más importantes de una 

empresa o una persona, hablamos de la información o los datos que este mismo posee para 

su beneficio. Para resguardar este activo hacemos uso de diferentes dispositivos de 
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almacenamiento que nos permiten acceder de manera rápida y segura a nuestros datos en el 

momento que sea requerido 

Hablando del caso ideal donde todo funciona perfectamente, no nos preocuparíamos 

por buscar una solución cuando en un evento aleatorio pueda poner en dificultades nuestro 

acceso como propietarios a dicha información. En todos estos casos, cuando sucede algo 

inesperado, tenemos que recurrir a laboratorios especializados en este tipo de situaciones que nos 

pueden brindar alguna solución para obtener de nuevo el acceso a dichos datos. Dichas 

soluciones tienen un precio muy elevado el cual muchas veces se sale del alcance de muchas 

compañías o personas, esto es debido a los altos costos en la implementación de un laboratorio 

de recuperación de datos que tenga los estándares necesarios para realizar cualquier operación en 

un dispositivo de almacenamiento. 

Por esta razón hemos decidido empezar con la tarea de implementar un laboratorio que nos 

permita realizar ciertos tipos de trabajos que puedan ser realizados en instrumentos (en este caso 

una cabina de flujo laminar), fabricados por nosotros como estudiantes, bajo la supervisión y el 

apoyo de nuestros profesores y nuestro plantel educativos su vez también  con el aval de un ente 

que nos pueda certificar que dichos elementos cumplen con los requerimientos mínimos para 

dichos procesos. Esto con el propósito de presentar nuestro diseño, funcionalidad y construcción 

del elemento como proyecto de grado y a su vez con el mismo elemento lograr entrar en un 

mercado donde se pueda ofrecer un servicio competitivo y eficaz en lo anteriormente detallado. 
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1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivos generales. 

 Desarrollar una cabina de flujo laminar de bajo costo con un funcionamiento óptimo para 

operaciones de mantenimiento y reparación en procesos informáticos.  

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Desarrollar una cabina de flujo laminar de bajo costo con un funcionamiento óptimo para 

operaciones de mantenimiento y reparación en procesos informáticos. 

 

 Diseño de prototipos y análisis de factibilidad. 

 

 Definir materiales para el desarrollo que nos permitan obtener resultados confiables en cuanto a 

resistencia, peso y funcionamiento 

 

 Desarrollar configuración electrónica 

 

 Evidenciar funcionamiento de la cabina después de estar ensamblada. 

 

 Hacer pruebas de rendimiento y fiabilidad con instrumentos especializados. 

 

1.5 Delimitaciones y limitaciones 

 

 

1.5.1 Delimitaciones. 

 

Las delimitaciones de este proyecto están asociadas primeramente al proceso final de 

la cabina de flujo laminar terminada lista para su uso con la principal función en la 

recuperación de información de los discos duros dado la necesidad de implementación que 

requiere la empresa SERVERS MARKET al implementar este nuevo servicio en su 

portafolio 

 

1.5.2 Limitaciones. 

 

Por otra parte, los obstáculos que podrían limitar la realización de la fabricación de 

nuestra cabina de flujo laminar es el factor de armado dada la delicadez de los 
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componentes y los elevados costos de los mismos.  A su vez también encontramos una limitante 

en el proceso de invertir las fases del extractor centrifugo para obtener la dirección y el flujo de 

aire apropiado para atravesar la barrera de protección que ofrece el filtro y así lograr obtener los 

estándares requeridos para una cabina de flujo laminar en cuanto a las validaciones requeridas 

por la empresa encargada de este proceso. 

 

 

 

 

1.6 Definición de términos. 

 

 Flujo laminar: Se caracteriza porque el movimiento de las partículas del fluido se 

produce siguiendo trayectorias bastante regulares, separadas y perfectamente definidas dando la 

impresión de que se tratara de láminas o capas más o menos paralelas entre si, las cuales se 

deslizan suavemente unas sobre otras, sin que exista mezcla macroscópica o intercambio 

transversal entre ellas. Las partículas se desplazan siguiendo trayectorias paralelas, formando así 

en conjunto capas o láminas de ahí su nombre, el fluido se mueve sin que haya mezcla 

significativa de partículas de fluido vecinas. (Rossi, 1994 como se citó en  Zúñiga, A & Delgado, 

A. 2018). 

 

 

 Filtros de alta eficiencia: El filtro es el componente más importante de las cabinas de 

flujo laminar con un amplio abanico de aplicaciones en campos como la microelectrónica, 

investigación científica y sanidad. También conocidos como filtros “absolutos”, fueron 

desarrollados durante la II Guerra Mundial para la eliminación de partículas radiactivas en la 

industria nuclear, (Pérez, 2003 como se citó en Zúñiga, A & Delgado, A. 2018). 

 

 

 Filtro HEPA: Los filtros HEPA (High Efficency Particulate Air), hacen parte de los 

equipos de protección respiratoria contra agentes biológicos en el aire. Son sistemas de filtración 

de partículas de aire de alta eficiencia y son usados comúnmente para reducir la emisión de 
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aerosoles microbianos en el aire; estos filtros presentan una eficiencia del 99.97 % frente a 

partículas de hasta 0.3 µm de diámetro (Wen, Yang, Li, Wuang y Hu 2014, p. 83 como se citó en 

Ayala, J. & Zapata, S 2016). 

 

 

 Cabinas de flujo laminar: Las cámaras de flujo laminar proporcionan un área 

delimitada por superficies fáciles de limpiar y desinfectar con un flujo de aire filtrado a 

través de pre filtros, que retienen las partículas más grandes que están presentes en el aire, 

y por filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), que son filtros de alta eficiencia 

capaces de retener partículas ≥ 0,3 μm con una eficiencia mínima del 99,97%. (Clavell & 

Rossi 1994 como se citó en Ayala, J. & Zapata, S 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Marco referencial. 

 

La presente investigación se basa en el diseño y construcción de una cabina de flujo 

laminar para la empresa SERVERS MARKET en la implementación de una nueva área de 

servicio para el mantenimiento de los discos duros y la recuperación de información, de 

acuerdo con a ello se presenta la base teórica necesaria para la interpretación y 

complementación de la investigación la cual se recreó desde cero iniciando a base de 

diseño en 3D.  

 

2.1 Diseño. 

 

A medida que avanza el tiempo las personas de hoy en día buscan la manera de 

mejorar los recursos de su propia empresa de manera que se logre una mejor atención a los 
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clientes y siempre ser la primera opción para ellos. El diseño de una maquina es indispensable 

desde ahí partimos para lograr saber qué es lo que queremos construir donde por medio de 

diseños logremos dar con la mejor opción según los requerimientos que se necesitan para la 

recuperación de información en los discos duros para Santos, A (2009), “El primer 

procedimiento es introducción de aire estéril a través de filtros absolutos , ya que estos retienen 

partículas desde 0.12 micras en adelante y su diseño interno obliga a las partículas a detenerse en 

el medio filtrante” (pag.37). En la creación de esta cabina presentamos modelos de diseño en el 

cual nos basamos según la necesidad que buscamos sea la más adecuada para la empresa 

SERVERS MARKET de manera que presentamos el modelo número 1. 

 

Ilustración 1: diseño cabina de flujo laminar vertical. 

 

 

Nota: La figura 1 representa un diseño realizado según el funcionamiento de flujo de una cabina 

vertical. Elaboración propia, (2021). 

 

 

En base a la necesidad de la empresa servers market se realizó el diseño de una cabina de 

flujo laminar vertical en materiales estructurales y motores pequeños independientes en el cual se 



   18 

 

 

  

basa en el funcionamiento donde el flujo de aire dentro de la cabina no es viable porque la 

cantidad el flujo de aire los motores de 110v no dan el rendimiento necesario según las 

dimensiones  que presentamos inicialmente y no se está aprovechando el mayor recubrimiento de 

área respecto al filtro (HEPA), por lo tanto planteamos el segundo diseño. 

 

 

Ilustración 2: diseño cabina de flujo laminar horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura 2 representa un diseño realizado según el funcionamiento de flujo de una cabina 

horizontal. Elaboración propia, (2021). 

 

Se presenta el diseño de una cabina de flujo horizontal cambiando el motor 110v 

(50Hz) marca abacol como se observa en el diseño logrando mantener un flujo más 

continuo desde una sola fuente donde se realizarán la calibración y posicionamiento del 

motor según las especificaciones y diseño del motor presentadas a continuación. 
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Ilustración 3: Dimensiones motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura 3 representa dimensiones del motor implementado. 

 

 

Dimensiones y plano del motor mediante el cual nos basaremos en la instalación y 

capacidad que este motor ejerce se presentan características a continuación: 

 

 

 

 

Tabla de rendimiento. 

 

Ilustración 4: Tabla con las características del motor Abaco. 

 

Observamos las características principales las cuales se tuvieron en cuenta para la elección 

de este motor según las dimensiones establecidas en el diseño de la cabina de flujo laminar con 

el voltaje, la velocidad por minuto y el flujo de aire metro cubico los cuales son los componentes 

de estudio principales en los cuales nos basaremos para las pruebas de funcionamiento una vez 

este ensamblada la cabina. 
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2.2 Áreas limpias. 

 

Las áreas limpias dentro de estos procesos en las cabinas de flujo laminar son un 

componente importante dado su función las cámaras donde se encuentra la zona de trabajo debe 

mantenerse completamente limpio por medio del filtro HEPA el cual es quien mantiene esta zona 

limpia Triviño, L (2018) “Son aquellos filtros terminales que garantizan la retención de las 

partículas que pueden alterar los procedimientos realizados en las áreas limpias”. (pag.28). 

 

2.3 Cámara de flujo vertical. 

 

En relación con el funcionamiento de una cámara de flujo laminar se dice que “Son 

aquellas en las que el filtro HEPA está colocado en la parte superior de la campana, por lo 

que el flujo de aire unidireccional se mueve a través de líneas paralelas verticales. Tienen 

una pantalla protectora transparente que cubre la parte frontal superior de la misma. En este 

caso, aunque hay mayor protección que con la anterior, no se recomienda para productos 

peligrosos, ya que el aire contaminado sale al ambiente de trabajo”. (Clavel y Rossi 1994 

como se citó en Zúñiga, D & Delgado, A 2018). 

 

 

 

2.4 Cámara de flujo horizontal. 

 

La cámara de flujo en función se dice que “Son aquellas en las que el filtro HEPA 

está colocado en la parte posterior de la campana, por lo que el flujo de aire unidireccional 

se mueve a través de líneas paralelas horizontales, es decir desde la parte posterior del 

equipo hacia el operador. 

Este tipo de equipo no puede utilizarse para trabajar con productos peligrosos, por 

ejemplo, ciertos antibióticos y quimioterápicos, ya que durante la manipulación se pueden 

generar aerosoles que el flujo de aire llevará hasta el operador”.”. (Clavel y Rossi 1994 

como se citó en Zúñiga, D & Delgado, A 2018). 
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Se realizan un cuadro de comparación de una cabina de flujo laminar donde se hace desde 

este punto partimos con los componentes que se tienen en el mercado en una cabina de flujo 

laminar horizontal y los componentes que nosotros estamos utilizando ya que no vemos como 

necesidad tenerlos todos dentro de nuestro diseño los cuales son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 1 Comparación de material para la ejecución de la cabina de flujo laminar horizontal. 

 

Cabina de flujo laminar horizontal del 

mercado 

Cabina de flujo laminar horizontal diseñada 

para la empresa servers market 

ITEM Descripción ITEM Descripción 

1 Material estructural acero inoxidable 1 Material estructural A36 calibre 18 

2 Vidrio templado 2 Lamina Acrílico calibre 3mm 

3 Ventilador 3 Lamina poli estireno calibre 2mm 

4 Filtro de alta eficiencia (HEPA) 4 Filtro de alta eficiencia (HEPA) 

5 Lámpara UV 5 Motor 220v  

6 Lámpara fluorescente 6 Pintura electro estática 

7 Microcontrolador 7 Soporte motor A36 calibre 1/8 

8 Sensor de temperatura 8 Interruptor encendido/apagado 

9 Sensor de flujo 9 Potenciómetro 

10 Regulador 10 Dimmer Regulador 

11 LCD 11 Puente Rectificador  

12 Potenciómetro     

13 Pulsador     
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14 Transformador     

15 Puente rectificador     

16 Capacitadores     

17 Resistencias     

18 Conductores      

19 Placa     

20 Interruptor     

 

Nota: La figura 5 representa la comparación de componentes para el diseño de cabina horizontal. 

Elaboración propia, (2021). 

 

De manera tal que logremos optimizar el mayor costo en base a los materiales  como 

se observa en la figura 5 los componentes de una cabina de flujo laminar horizontal las 

cual encontramos en el mercado son bastantes, por lo cual para la necesidad de la empresa 

servers market no vemos por costo hacer la inversión ya que para los trabajos que se 

realizan en la empresa no requieren tanta programación de la máquina para la interacción 

del productor al cual se le hará el mantenimiento mencionado durante nuestro proyecto el 

cual es la recuperación de datos en los discos duros mecánicos. 

Donde estamos aplicando como procesa la automatización con componentes según 

los requerimientos de la empresa se realiza el diseño por medio de simulaciones de 

funcionamiento se procede con el diseño de la figura 2. 

 

Ilustración 5: Componentes de la cabina de flujo laminar. 
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Nota: La figura 6 representa los componentes para el diseño de cabina horizontal. Elaboración 

propia, (2021). 

 

 

Los componentes mostrados en la figura 5 y 6 se representarán con el costeo donde 

hacemos la justificación de él porque realizar la automatización de la cabina de flujo laminar 

según los requerimientos de la empresa los cuales son funcionales para cualquier proceso de 

mantenimiento donde se requiera espacios totalmente libres de contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 2 Costo fabricación Cabina de flujo laminar. 

 

COSTEO MATERIALES DE FABRICACIÓN CABINA DE FLUJO LAMINAR 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 
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ITE

M 

CANTIDA

D 

1 2,5 

Tubo de 1"x1" 

estructural A36 

CALIBRE 18 

 $                        

36.000,00  

 $                        

90.000,00  

2 2 
Lamina acrílico espesor 

4mm 

 $                        

40.000,00  

 $                        

80.000,00  

3 1 Motor Abaco 220v 
 $                      

450.000,00  

 $                      

450.000,00  

4 1 Filtro HEPA 
 $                      

500.000,00  

 $                      

500.000,00  

5 1 Pintura electro estática 
 $                        

50.000,00  

 $                        

50.000,00  

6 1 Diseño 
 $                      

250.000,00  

 $                      

250.000,00  

7 1 Instalación eléctrica 
 $                        

50.000,00  

 $                        

50.000,00  

    8         1 
        Pruebas de 

validación  

 $                   

400.0000,00 

 $                      

400.000,00 

TOTAL  $                   

1.870.000,00  

 

Nota: La figura 7 representa el coste para la fabricación de una cabina horizontal. Elaboración 

propia, (2021). 

 

Damos como resultado lo viable que es realizar la fabricación de la cabina de flujo 

laminar con los componentes necesarios y principales los cuales nos dan como resultado la 

inversión que se hace para la empresa servers market a mediano plazo se logre cubrir este 

costo mejorando así los sus servicios y eliminar de proceso de terceros en proceso del 

mantenimiento de los discos duros. 

 

 

 

2.5. Etapas del ensamble. 
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Según lo planificado en las etapas del armado de la cabina de flujo laminar se 

procederá de la siguiente manera teniendo en cuenta el cronograma el cual se expondrá a 

continuación por el método de Gantt. 

 

 

Tabla No.3 Diagrama de gantt de la cabina de flujo laminar. 

 
Nota: La figura 7 representa la elaboración y ejecución del proyecto para el diseño de cabina 

horizontal. Elaboración propia, (2021). 

 

 

Durante nuestro proyecto se planifico de manera clara y concisa el paso a paso de los 

procedimientos los cuales queremos proyectar en la ejecución de nuestro prototipo de la cabina 

de flujo laminar llegando al diseño como tal físico del armado donde se muestra el ensamble de 

la cabina. 
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Capítulo 3. Método. 

 

En la ejecución de esta etapa se darán a conocer las diferentes herramientas que nos 

ayudarán a complementar la metodología previamente seleccionada de manera que 

logremos cumplir con nuestra interrogante que da origen a nuestra propuesta de 

investigación y cumpliendo nuestros objetivos. 

 

3.1 Diseño metodológico. 

 

Como parte inicial, fue necesario comenzar con un desarrollo y análisis de 

infraestructura basados en programas de edición en 3ra dimensión, los cuales nos 

permitieron abordar de manera gráfica cuales serían los resultados en cuanto a cada uno de 

los componentes a utilizar en la fabricación de la cabina por medio del método DOFA 

basamos la planificación y estrategias de mejoras, amenazas y oportunidades que creemos 

necesarias para eliminar el margen de error y futuras mejoras. 
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Ilustración 6: Matriz DOFA cabina de flujo laminar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura 6 representa la elaboración y ejecución del proyecto para el diseño de cabina 

horizontal. Elaboración propia, (2021). 

 

 

El modelado de cada una de las piezas nos permite también tener datos aproximados 

respecto a las dimensiones y pesos de las diferentes estructuras.  

 

Después de modelar cada uno de los componentes procedemos a la elaboración de los 

planos correspondientes para la fabricación de la estructura principal, también se exportan los 

planos del resto de componentes para que sean elaborados por los proveedores correspondientes. 

 

 

 

El tipo de estudio implementado durante nuestro proyecto de investigación fue 

cuantitativo- experimental donde el autor Ramón. G (s. f) define que “Las investigaciones y en 
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particular los diseños experimentales intentan establecer básicamente relaciones causa-

efecto Más específicamente, cuando se desea estudiar como una variable independiente 

(causa) modifica una variable dependiente (efecto)”. (p. 1). Donde relaciona los conceptos 

del diseño experimental y ejemplos claros de cómo realizar una investigación experimental 

compartiendo diferentes conceptos para la definición experimental. 

Por otra parte José, S. (s. f). Dice que: 

“Por experimentación se entiende la realización de experimentos para confirmar o 

rechazar resultados de investigaciones previas, realizadas en otras condiciones, bien sea de 

tiempo o de lugar”. (p. 17). 

Santos. A (2009). “Aplica la observación de fenómenos, que un primer momento es 

sensorial con el pensamiento abstracto, se elaboran hipótesis y se diseña el experimento 

con el fin de reducir el objeto de estudio”. (pag. 83). Donde expone el diseño de una cabina 

de flujo laminar con los componentes que investiga para la producción de plantas in vitro 

lo que significa hacer un cultivo de plantas en frascos artificiales de manera donde nace la 

necesidad de diseñar una cabina de flujo laminar teniendo en cuenta todo el proceso desde 

el diseño y partes de una cabina como realizar su instalación y componentes necesarios 

para llevar a cabo su investigación. 

 

 

 

3.2 Población o muestra de la investigación.  

 

 

Dentro de nuestro estudio la población se halla contextualizada como tal en la cabina 

de flujo laminar donde realizaremos pruebas de funcionamiento donde se tomarán como 

muestras los resultados de cabinas y estándares mínimos de funcionamiento donde 

logramos una comparación de datos y análisis de los componentes implementados y datos 

de velocidad del motor y flujo que transmite el ventilador de las siguiente manera: 

 

- Integridad de filtros  

- Prueba de velocidad de flujo de aire. 

- Conteo de partículas no viables. 
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- Clasificación del área.  

- Patrón flujo de flujo de aire. 

 

Como tal daremos el funcionamiento al 100% de la cabina de flujo laminar. 

 

 

3.3 Muestra 

 

El muestreo de la presente investigación es discrecional donde por medio de pruebas 

realizadas por la empresa GXP SERVICIOS TECNICOS, estamos demostrando el aval con el 

funcionamiento y calibración de cada componente. Se hace constatar que el medio filtrante del 

filtro HEPA se encuentra íntegro y correctamente instalado de modo que no tenga fugas de aire 

en los marcos, juntas, perforaciones o pinhole. Verificar los parámetros establecidos para 

velocidad de aire en la superficie de filtro HEPA para flujos unidireccionales. Verificar 

homogeneidad de la velocidad para filtros de flujo unidireccional. Indicar el proceso para 

determinar el nivel de limpieza de un área controlada teniendo como especificación las normas 

Federal Estándar 209E, ISO 14644-1-2015, GMP-EC. 

 

3.4 Instalación sistema eléctrico. 

Se realiza una investigación de mercado con fin de encontrar los proveedores 

correspondientes para cada uno de los componentes físicos que se adquieren por medio de un 

tercero: 

  

- Componentes electrónicos 

- Filtro 

- Materiales estructura 

 

Esto con fin de encontrar un margen de inversión sostenible que este dentro de los 

presupuestos iniciales. 

 

Luego de recibir la estructura y los planos se procede a realizar los primeros pasos respecto 

al ensamble de la cabina, se introduce el filtro en el espacio asignado y se comienzan a perforar 

los orificios para los soportes dedicados al motor y a la váquela electrónica. Se posiciona el 



   30 

 

 

  

motor de tal forma que cumpla con los requerimientos mínimos especificados por el 

fabricante respecto a su correcto funcionamiento. 

 

Al momento de tener las piezas principales en su lugar se inicia con el proceso de 

adaptación de la parte electrónica requerida por el motor para determinar el cálculo del 

caudal para la cabina de flujo laminar a través de la siguiente ecuación: 

 

Q = V * S [m^3/s] 

 

Donde:  

 

Q= Caudal (m^3/s) 

V= Velocidad promedio (m/s) 

S= Área de la sección transversal (m^2) 

 

Donde Q nos ofrece un rango de operación establecido entre 0.32metros/seg  A 

0.48metros/seg, según lo establecido por la norma ISO5 14644-1 que establece los 

parámetros inamovibles para salas blancas o cuartos limpios. 

 

Después de establecer nuestro rango para el caudal de flujo, procedemos a despejar 

de la ecuación el término de velocidad, ya que es el único desconocido para obtener los m/s 

necesarios para obtener el resultado esperado en el caudal 

 

Q= 0.38metros/seg      V=?   S=0,69metros^2 

 

V=Q/S 

 

V= (0.38metros/seg) / (0,69metros^2) 

 

V= 0.38metros/seg 

 

Valor que fue alcanzado en la cabina gracias a la graduación de giro del motor por 

medio de la configuración del dimmer, potenciómetro y puente rectificador, adaptaciones 

basadas en la siguiente gráfica. 

 



   31 

 

 

  

Ilustración 7: Dimmer regulador de velocidad, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura 7 representa la elaboración y sistema eléctrico, (2021). 

 

Como parte final de la integración de componentes procedemos a montar los paneles 

laterales, interruptores de encendido, luz ultravioleta y detalles adicionales necesarios para poder 

comenzar con las pruebas de validación 

 

En esta etapa se comprueban de manera certera los parámetros establecidos por la norma 

ISO5 14644-1 en cuanto al correcto funcionamiento de la cabina de flujo laminar con los 

estándares necesarios para poder cumplir con su objetivo. 

 

3.5 Integridad filtros HEPA. 

 

En la prueba de los filtros se realiza en dos etapas las cuales con tiene dos ciclos de 

encendido durante 3 minutos en el cual en anexa la evidencia de los resultados obtenidos a escala 

de 10200 p/m3 donde se evidencia en buen estado de los filtros en las dos pruebas realizadas. 

 

Prueba No.1 

 

Ilustración 8: Prueba de integridad de los filtros. 



   32 

 

 

  

 
Nota: La ilustración 6 representa resultado de la prueba en los filtros hepa. Elaboración propia, 

(2021). 

 

 

 

Con la especificación máximas de partículas para el parámetro de 0,3 μ (micras) ya 

que en esta prueba se evidencia que el máximo de partículas encontradas fue de 371 

partículas/metro3 o 10,5 

Partículas/pie3. 

 

 

 

Prueba No. 2 

Ilustración 9: Prueba de integridad de los filtros. 
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Nota: La ilustración 7 representa resultado de la prueba en los filtros hepa. Elaboración propia, 

(2021). 

 

Con la especificación máximas de partículas para el parámetro de 0,5 μ (micras) ya que en 

esta prueba se evidencia que el máximo de partículas encontradas fue de 1 partículas/metro3 o 0 

Partículas/pie3 

 

3.6 Velocidad flujo de aire. 

 

Velocidad uniforme con unos valores mínimos de 60 pies/min. (0.3 m/seg.). FLUJO AIRE 

UNIDIRECCIONAL: es producido cuando el aire es introducido a un área de trabajo y procesos 

críticos uniformemente a bajas velocidades en un espacio confinado. El aire fluye en planos 

paralelos con una velocidad uniforme, con unas velocidades mínimas de mínima de 60 pies/min. 

(0.3 m/seg.) En promedio. 
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Parámetros de evaluación del flujo de velocidad. 

 

 El parámetro de homogeneidad de la velocidad del filtro HEPA debe cumplir con un 20% +/- 

del valor promedio de la velocidad. Para esta cabina el filtro de debe de cumplir con estas 

especificaciones. 

 Medio filtrante sin perforación o pinole, (micro perforaciones). 

 Sellamiento de medio filtrante no más de 3% de la superficie total del filtro. 

Ilustración 10: Flujo velocidad de aire. 

 

 
Nota: La ilustración 8 representa resultado de la prueba del flujo de aire en los filtros hepa. 

Elaboración propia, (2021). 

 

El filtro de la cabina de flujo laminar se encuentra correctamente instalado sin fugas 

evidentes ni 

Escapes de aire en las juntas y o empaques, el alojamiento del filtro HEPA no tiene 

mal formaciones que impidan el acople entre el filtro y el alojamiento de este. 
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3.7 Clasificación del aire. 

 

Bajo las normas ISO 14644-1. GMP-EC. Para partículas de 0.5 micras y 5.0 micras por 

pie3 o m3, se realizó la prueba la cual contiene. 

Ilustración 11: Clasificación de aire. 
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Nota: La ilustración 9 representa resultado de la prueba del flujo de aire en los filtros hepa. 

Elaboración propia, (2021) 

 

 

 

El muestreo de partículas se realizó a la altura de trabajo es decir a 15 cm de la 

superficie de trabajo donde se evidencia el máximo de partículas dentro del área de 541 

p/m3 el cual está dentro del rango permitido. 
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3.8 Patrón flujo del aire. 

 

Por medio de una ilustración se evidenciará el flujo en el cual la cabina de flujo laminar 

estará funcionando de manera correcta. 

 

Ilustración 12: Patrón flujo de aire. 

 

Nota: La ilustración 10 representa el patrón del flujo de aire de la cabina de flujo laminar. 

Elaboración propia, (2021) 

 

Por medio de este grafico podemos evidenciar de manera más clara como es el 

funcionamiento de la cabina de flujo laminar horizontal y la dirección del aire por donde se 

realizarán los mantenimientos y procedimientos de la recuperación de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   38 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Análisis e interpretación de los resultados 

De acuerdo con el diseño de cabina de flujo laminar y la manera en que se elaboró 

vemos lo viable que es para la empresa servers market realizar todo el proceso desde el 

diseño y la ejecución sin importar el modelo de cabina que se tenga como referencia el 

prototipo ejecutado cumple con los estándares de calidad y funcionamiento que debe tener 

según la norma ISO 14644-1-2015, GMP-EC. 

 

4.1. Discusión de los resultados  

Nuestro prototipo de cabina de flujo laminar horizontal con los resultados obtenidos 

satisfactoriamente por medio de pruebas y diseños establecidos antes de iniciar la 

ejecución logramos que cada una de las pruebas como en la instalación del sistema 

eléctrico logramos una velocidad del 0.38 metro/seg gracias a las adecuaciones del dimmer 

(potenciador de velocidad 100w) el cual funciona  para regular la energía del motor y 

lograr así llegar al punto de calibración y  caudal del aire, por otro lado en los componentes 

de integridad del filtro HEPA en las pruebas el número de partículas deber ser no más de 

300 partículas/pie y se obtuvieron 371 partículas dentro de la cabina. 

 

El flujo de velocidad de la prueba con estándares mínimos de 60 pies/min según la 

gráfica se toman cinco puntos de medición donde el mínimo fue de 71 pies/min situado en 

la parte inferior izquierda teniendo en cuenta la posición del motor y distancia con el filtro 

lo cual se adecua de manera satisfactoria. Creemos En futuros ajustes se piensa hacer más 

ajuste para que la cabina tenga un mejor rendimiento, respecto a los mantenimientos al ser 

el primer prototipo se requiere hacer los mantenimientos preventivos cada 2 meses para así 
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mismo poder adecuar componentes más resistentes en la parte eléctrica como también en la parte 

estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones. 

5.1. Conclusiones. 

Se obtienen los resultados esperados respecto a las pruebas de validación en cuanto al 

funcionamiento de la cabina de flujo laminar. Bajo estos resultados se concluye que el prototipo 

diseñado cumple con los requerimientos necesarios para operar de manera óptima en los 

procesos que sea requerida. 

 

 

Bajo los lineamientos recreados por los programas de edición en tercera dimensión fue 

posible descartar los diseños que no cumplían con los estándares necesarios para el desarrollo del 

prototipo. A su vez la integración con diferentes áreas de conocimiento nos permitió descartar de 

forma precisa cada uno de los componentes que no cumplían o podían generar algún tipo de 

retraso en la construcción del prototipo. 
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En el desarrollo de la cabina de flujo laminar fue necesario contar con opiniones de 

expertos en áreas de salubridad y colegas enfocados en desarrollos similares a los procesos a 

desarrollar en el prototipo para de esta forma optimizar tiempos y recursos respecto a las 

investigaciones previas realizadas en la documentación del proyecto. 

 

Sin la validación de componentes y resultados entregados por la empresa GXP 

servicios técnicos no hubiese sido posible la entrega de los reportes necesarios ante los 

docentes para obtener un resultado que confirme la viabilidad del proyecto ante los 

jurados. 

 

Los componentes utilizados cumplen a cabalidad con los datos entregados por 

fabricantes respecto a tolerancias mínimas y máximas en calidad de operación.   

 

El desarrollo de proyectos de este tipo nos puede permitir abarcar campos 

desconocidos e implementar nuevas modalidades de investigación que permitan 

incrementar nuestras fortalezas como estudiantes y futuros profesionales. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

Debido a los trabajos realizados en la cabina de flujo laminar se recomienda generar 

controles de integridad en el filtro HEPA cada 2 meses, esto con fin de poder validar el 

funcionamiento del mismo y prever algún tipo de irregularidad que pueda afectar alguno de 

los procesos o intervenciones para los que fue construida. 

 

La manipulación de la cabina siempre debe iniciar con el encendido de la luz 

ultravioleta y esperar un aproximado de 10 minutos para que cumpla con su función de 

desinfección, y así proceder nuevamente con el apagado de la luz. Nunca se debe 

manipular de forma directa ya que la exposición directa a este tipo de radiación puede 

generar problemas de salud a largo plazo. 
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Evitar el contacto del filtro HEPA con elementos que puedan causar cualquier tipo de 

deterioro en cuanto a su integridad y funcionamiento 

 

Mantener la cabina de flujo laminar fuera de ambientes que puedan ensuciar e infectar de 

cualquier manera el área de trabajo disponible (polvo, líquidos y corrientes magnéticas). 
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Anexo I 

Pruebas cabina de flujo laminar 
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Anexo II. Plano estructural. 
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Anexo III. Plano sujeción del motor. 
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Anexo IV. Curva de rendimiento motor. 
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Anexo V. Caertificado equipos de medición 
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Anexo VI. Certificado de calibración 
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